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1-317-870-5610
U kunt ons gerust bellen en we 

zullen u begeleiden u bij de test.

• Open de tasjes niet tot dit wordt 
gevraagd.

• Controleer of het lotnummer op 
de monitor overeenstemt met de 
lotnummers op de rode en zwart 
tasjes.

• Gebruik binnenshuis tussen 
18°C - 25°C.

Zie Overzicht en Nuttige tips voor meer 
informatie.

Neem contact op met uw arts of uw 
zorginstelling als u vragen hebt over uw 
A1C-resultaat.

Pas uw medicatie NIET aan tenzij 
uw arts of zorginstelling u dit heeft 
gevraagd.

Code

Code

Voorbeeld lotnummer

Monitor
VOORZIJDE

Monitor
ACHTERZIJDE

Prikpen

Bloedopvanger

Patroon

Shaker

Open uiteinde

Basis
Niet verwijderen!

Voorbeeld lotnummer en 
vervaldatum

Voorbeeld lotnummer 
en vervaldatum

BELANGRIJK! WACHT MET OPENEN

Benodigde materialen voor tests

A1CNow is een gedeponeerd handelsmerk van Polymer Technology Systems, Inc.

1 Shakertasje
Gebruiken bij kamertemperatuur

BELANGRIJK
Gebruiken met A1CNow SELFCHECK Monitor 
en patroon met hetzelfde lotnummer 
(zie LOT hieronder).
Niet gebruiken na de vervaldatum (zie de 
onderstaande datum).
Voor in-vitro diagnostisch gebruik.

Prikpen
Bloedopvanger
Shaker

HIER SCHEUREN

Lees de instructies voor 
u het tasje opent om de 
nauwkeurigheid te 
garanderen

-MONSTER

A1CNow is een gedeponeerd handelsmerk van Polymer Technology Systems, Inc.

HIER SCHEUREN

1 Patroontasje
Na openen binnen 
2 minuten gebruiken.
Gebruiken bij 
kamertemperatuur

BELANGRIJK
Gebruiken met A1CNow SELFCHECK Monitor 
en patroon met hetzelfde lotnummer 
(zie LOT hieronder).
Niet gebruiken na de vervaldatum 
(zie de onderstaande datum).
Voor in-vitro diagnostisch gebruik.

NIET OPENEN
tot de Shaker is voorbereid.

Patroon

Resultatenlogboek
Noteer hier uw voortgang.
Registreer hier uw A1C-
resultaten en breng deze mee 
wanneer u uw dokter bezoekt. 
Noteer uw A1C-doelstelling in 
de daarvoor bestemde ruimte.

Hebt u een vraag?     
Bel 1-317-870-5610.

Draai om voor 
stapsgewijze instructies

A1CNow is een gedeponeerd handelsmerk 
van Polymer Technology Systems, Inc.

Datum:

Datum:

A1C-resultaat:

A1C-resultaat:

A1C-doelstelling:

A1C-doelstelling:
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1-317-870-5610
Llámenos; le guiaremos por el 

proceso de la prueba.

• No abra las bolsas hasta que se le 
indique.

• Asegúrese de que el número de lote 
del monitor coincide con los de las 
bolsas rojas y negro.

• Utilice el kit en interiores, a una 
temperatura entre 
18 y 25 °C (64 y 77 °F).

Consulte la sección Descripción general 
y consejos prácticos para obtener más 
información.

Si tiene alguna duda acerca de su 
resultado de A1C, póngase en contacto 
con su médico o profesional sanitario.

NO ajuste su medicación a menos 
que se lo indique su médico o 
profesional sanitario.

Código

Código

Número de lote de ejemplo

Monitor
CARA FRONTAL

Monitor
CARA TRASERA

Lanceta

Sistema de 
recogida de 
sangre

Cartucho

Agitador

Terminación 
abierta

Base
No retirar

Ejemplo de número de lote 
y fecha de caducidad

Ejemplo de número de 
lote y fecha de caducidad

IMPORTANTE ESPERE PARA ABRIRLO

Materiales necesarios para la prueba

Bolsa del agitador (1)
Usar a temperatura ambiente

IMPORTANTE
Debe utilizarse con cartuchos y monitores 
A1CNow SELFCHECK con el mismo número 
de lote (puede consultarlo a continuación).

No lo utilice tras superar la fecha de caducidad 
(puede verla más abajo).
Para uso diagnóstico in vitro.

Lanceta
Sistema de recogida de 
sangre
Agitador

A1CNow es una marca registrada de Polymer Technology Systems, Inc.

ABRIR AQUÍ

SELFCHECK
SISTEMAS DOMÉSTICOS DE A1C

ABRIR AQUÍ
NO ABRIR
hasta que el agitador 
esté preparado.

Para garantizar la precisión 
de los resultados, lea las 
instrucciones antes de abrir 
la bolsa.

ABC MuestraIMPORTANTE
Debe utilizarse con cartuchos y monitores 
A1CNow SELFCHECK con el mismo número 
de lote (puede consultarlo a continuación).

No lo utilice tras superar la fecha de caducidad 
(puede verla más abajo).
Para uso diagnóstico in vitro.

SELFCHECK
SISTEMAS DOMÉSTICOS DE A1C

Cartucho

A1CNow es una marca registrada de Polymer Technology Systems, Inc.

Bolsa del cartucho (1)
Una vez abierto, utilícelo en 
menos de 2 minutos.
Usar a temperatura ambiente

Registro de 
resultados
Anote su progreso aquí.
Registre sus resultados de A1C 
aquí y lléveselo a su médico 
en su próxima visita. Anote su 
objetivo de A1C en el espacio 
correspondiente.

¿Tiene alguna duda? 
Puede llamarnos  
1-317-870-5610.

Instrucciones paso a paso 
por la otra cara

A1CNow es una marca registrada de 
Polymer Technology Systems, Inc.

Fecha:

Fecha:

Resultado de A1C:

Resultado de A1C:

Objetivo de A1C:

Objetivo de A1C:
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1-317-870-5610
Convidamo-lo a coontactar e 

guiaremos o seu teste.

• Não abra as bolsas até receber 
instruções.

• Certifique-se de que o Número de lote 
no Monitor corresponde aos Números 
de lote nas bolsas vermelha e preto.

• Utilizar apenas em ambientes interiores 
64°F - 77°F / 18°C - 25°C.

Para obter informações adicionais, 
consulte a Descrição geral e as 
Sugestões práticas.

Em caso de dúvidas acerca do seu 
resultado de A1C, contacte o seu médico 
ou prestador de cuidados de saúde.

NÃO ajuste a medicação salvo se 
receber instruções para o fazer pelo 
seu médico ou prestador de cuidados 
de saúde.

Código   

Código   

Exemplo de Número de lote

Monitor
FRENTE

Monitor
VERSO

Lanceta

Coletor de 
sangue

Cartucho

Copo misturador

Abrir extremidade

Base
Não retirar!

Exemplo do Número de 
lote e Data de validade

Exemplo do Número  
de lote e Data de 
validade

IMPORTANTE! AGUARDE PARA ABRIR

Materiais necessários para o teste

A1CNow é uma marca comercial registada da Polymer Technology Systems, Inc.

1 Bolsa do copo misturador
Utilizar à temperatura 
ambiente

IMPORTANTE
Utilize com o Monitor e cartcuho A1CNow 
SELFCHECK do mesmo número de LOTE
(consulte LOTE abaixo).

Não utilize após a Data de validade (ver abaixo).
Para utilização em diagnóstico in vitro.

Lanceta
Coletor de sangue
Copo misturador

RASGAR AQUI

SELF CHECK
SISTEMA DE CONTROLO EM CASA A1C SELF CHECK

SISTEMA DE CONTROLO EM CASA A1C

RASGAR AQUI

NÃO ABRIR
sem que o copo misturador 
esteja preparado.

Para garantir a precisão, 
leia as instruções antes 
de abrir a bolsa.

AMOSTRA ABCIMPORTANTE
Utilize com o Monitor e cartcuho 
A1CNow SELFCHECK do mesmo 
número de LOTE (consulte LOTE abaixo).
Não utilize após a Data de validade (ver abaixo).
Para utilização em diagnóstico in vitro.

Cartucho

A1CNow é uma marca comercial registada da Polymer Technology Systems, Inc.

1 Bolsa de cartucho
Depois de aberta, utilize num 
período de 2 minutos.
Utilizar à temperatura ambiente

Registo de 
resultados
Registe os seus 
progressos aqui.
Registe os seus resoltados de A1C 
aqui e traga o registo para a con-
sulta com o médico. Anote a sua 
meta de A1C no espaço fornecido.

Tem dúvidas? Contacte 
1-317-870-5610.

Volte a página para ver as 
instruções passo a passo

A1CNow é uma marca comercial registada 
da Polymer Technology Systems, Inc.

Data:

Data:

Resultado de A1C:

Resultado de A1C:

Meta de A1C:

Meta de A1C:

AMOSTRA
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1-317-870-5610
Du är välkommen att ringa så 
vägleder vi dig genom testet.

• Öppna inte påsen innan du instrueras 
att göra det.

• Försäkra dig om att lot-nummer på 
monitorn matchar lot-numren på de 
svarta och röda påsarna.

• Använd inomhus i en temperatur på 
mellan 18°C - 25°C.

För mer information se Överblick och 
Värdefulla tips.

Om du har några frågor rörande dina 
A1C-resultat kontakta din läkare eller 
vårdgivare. 

Justera INTE din medicinering såvida 
du inte instrueras att göra så av din 
läkare eller vårdgivare.

Kod

Kod

Anger lot-nummer 

Monitor
FRAMSIDA

Monitor
BAKSIDA

Lansett

Pipett

Kassett

Shaker

Öppen ände

bas
Ta inte bort!

Anger lot-nummer och 
utgångsdatum

Anger lot-nummer och 
utgångsdatum

VIKTIGT! VÄNTA MED ATT ÖPPNA

Material som behövs för att utföra testet

A1C SYSTEM HEMMA

VIKTIGT
Använd med  A1CNow SELFCHECK 
monitor och kassett med samma 
LOT-NUMMER (se LOT nedan).
Använd inte efter utgångsdatum (se UTG nedan) 
Avsedd för in vitro-diagnostik.

Använd i rumstemperatur

RIV HÄR

1 shakerpåse

P/N 91057 Rev. BA1CNow är ett registrerat varumärke som tillhör Polymer Technology Systems, Inc.

Lansett
Pipett
Shaker

RIV HÄR

1 kassettpåse
Använd inom 2 minuter 
efter öppnandet.
Använd i rumstemperatur

Läs anvisningarna för 
att säkerställa korrekt 
förfarande innan påsen 
öppnas

ÖPPNA INTE
förrän shakern är i 
ordning.

Kassett
VIKTIGT

Använd inte efter utgångsdatum (se UTG nedan). 
Avsedd för in vitro-diagnostik.

A1C SYSTEM HEMMA

A1CNow är ett registrerat varumärke som tillhör Polymer Technology Systems, Inc. P/N 91018 Rev. C

LOT 0714906 UTG 2014–01–27

Använd med  A1CNow SELFCHECK 
monitor och shaker med samma 
LOT-NUMMER (se PARTI nedan).

Resultatlogg
Kartlägg processen här.
Registrera dina A1C-resultat 
här och ta med dig denna vid 
läkarbesök. Skriv ned dina A1C-
mål i det avsedda utrymmet.

Har du frågor?     
Ring1-317-870-5610.

Bläddra för steg-för-steg-
instruktioner

A1CNow är ett registrerat 
varumärke som tillhör Polymer 
Technology Systems, Inc.

Datum:

Datum:

A1C-resultat:

A1C-resultat:

A1C-mål:

A1C-mål:



Was uw handen of reinig deze 
met alcohol en droog ze af 
voordat u de test uitvoert. 
Verwijder de dop.  
Druk de prikpen in de vinger.

Druk voorzichtig op de vinger 
om voldoende bloed te krijgen.

Plaats de bloedopvanger 
voorzichtig tegen de 
bloeddruppel.

Zorg dat het buisje voldoende 
is gevuld.

TE WEINIG
voeg meer 
bloed toe

VOLDOENDE TE VEEL
veeg het 

overschot af

Druk hard tijdens het draaien 
zodat deze volledig is 
geplaatst.

Er mag GEEN OPENING zijn 
tussen de bloedopvanger en 
de shaker.

Plaats de shaker op tafel na 
het schudden.

SMPL' betekent klaar voor 
monster uit shaker.

Druk stevig om volledig 
in te brengen.

De patroon klikt op zijn plaats.

Leg plat neer op tafel.

Raak gedurende vijf minuten niet 
aan. Het resultaat wordt afwisselend 
weergegeven met 'QCOK'. 

Verwijder de patroon en gooi deze 
weg met de Shaker. Bewaar de 
monitor voor een tweede test. 
De monitor geeft '01TL' weer als er 
nog 1 test over is en '00TL' wanneer 
u uw laatste test hebt gebruikt.

Registreer uw A1C-resultaat in het 
bijgevoegde Resultatenlogboek.

De monitor toont het resultaat 
gedurende 60 minuten en schakelt 
daarna automatisch uit.

RUN' wordt weergegeven

Neem 
bloed af

Plaats 
vinger

SCHUD gedurende 
5 seconden en leg 
deze weg

Plaats de patroon WACHT' op weergave 
'SMPL'

Niet aanraken.  
Wacht op het resultaat.

Plaats de 
bloedopvanger in het 
open uiteinde van de 
shaker

Controleer of de 
bloedopvanger 
volledig in de shaker 
is geplaatst

Verwijder de basis 
van de shaker

Druk de shaker in de 
patroon en verwijder 
snel wanneer 'RUN' 
verschijnt

Open ALLEEN het zwart tasje!

1 2 4 5 6 87a 7b3a 3b

Open het rode tasje NA bloedafname!
GEBRUIK DE PATROON NA HET OPENEN BINNEN 2 MINUTEN

Bloedafname Bloed testen

Werkelijke vereiste 
grootte

xx

OE
OE

M

x

Open uiteinde Geen 
opening

OPENING

Overeen-
stemmings-
codes

Verwijder de basis niet

Niet volledig 
ingebracht  
Blijf duwen.

Volledig ingebracht Polymer Technology Systems, Inc.
7736 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268, VS
1-317-870-5610

1 Shakertasje
Gebruiken bij kamertemperatuur

Prikpen
Bloedopvanger
Shaker

A1CNow is een gedeponeerd handelsmerk van Polymer Technology Systems, Inc.

HIER SCHEUREN

BELANGRIJK
Gebruiken met A1CNow SELFCHECK Monitor 
en patroon met hetzelfde lotnummer 
(zie LOT hieronder).
Niet gebruiken na de vervaldatum 
(zie de onderstaande datum).
Voor in-vitro diagnostisch gebruik.

NIET OPENEN
tot de Shaker is voorbereid.

Patroon

A1CNow is een gedeponeerd handelsmerk van Polymer Technology Systems, Inc.

HIER SCHEUREN

1 Patroontasje
Na openen binnen 
2 minuten gebruiken.
Gebruiken bij 
kamertemperatuur

BELANGRIJK
Gebruiken met A1CNow SELFCHECK Monitor 
en patroon met hetzelfde lotnummer 
(zie LOT hieronder).
Niet gebruiken na de vervaldatum 
(zie de onderstaande datum).
Voor in-vitro diagnostisch gebruik.

-MONSTER

Lees de instructies voor 
u het tasje opent om de 
nauwkeurigheid te 
garanderen

Lávese las manos o límpielas 
con alcohol, y séqueselas 
antes de realizar la prueba. 
Retire el tapón y presione la 
lanceta contra el dedo.

Apriete suavemente el dedo 
para obtener una gota de 
sangre adecuada.

Con cuidado, toque la parte 
superior de la gota de sangre 
con el sistema de recogida de 
sangre.

Asegúrese de que el tubo se 
llena adecuadamente.

DEMASIADO 
POCA

Añada más 
sangre.

CORRECTO DEMASIADA
Elimine el 
exceso.

Presione con fuerza al tiempo 
que gira para insertarlo por 
completo.

No debe existir NINGÚN 
ESPACIO entre el sistema 
de recogida de sangre y el 
agitador.

Tras agitar, coloque el 
agitador sobre la mesa.

"SMPL" significa que está 
listo para recibir la muestra 
del agitador.

Presione con fuerza para 
insertarlo por completo.

Oirá un "clic" cuando el 
cartucho esté en su sitio.

Déjelo horizontalmente sobre 
una mesa.

No tocar hasta que finalice la cuenta 
atrás de 5 minutos. El resultado 
alternará con el mensaje "QCOK". 

Retire el cartucho y deséchelo con el 
agitador. Guarde el monitor para una 
segunda prueba. El monitor mostrará 
"01TL" si aún queda una prueba, y 
"00TL", si ha utilizado la última.

Anote su resultado de A1C en el 
registro de resultados adjunto.

El monitor mostrará el resultado 
durante 60 minutos y, transcurrido 
este tiempo, se apagará 
automáticamente.

Aparecerá el mensaje "RUN".

Recoger la sangrePunzar el dedo AGITAR durante  
5 segundos y reservar

Insertar el cartucho Pantalla de espera 
(WAIT) para la 
muestra (SMPL)

No tocar; 
esperar al resultado

Insertar el sistema de 
recogida de sangre 
en la terminación 
abierta del agitador

Comprobar que se ha 
introducido el sistema 
de recogida de 
sangre por completo 
en el agitador

Extraer la base del 
agitador

Presionar el agitador 
en el cartucho y retirar 
rápidamente cuando 
aparezca "RUN"

Abra ÚNICAMENTE la bolsa negro.

1 2 4 5 6 87a 7b3a 3b

Abra la bolsa roja DESPUÉS de realizar la recogida de sangre.
UNA VEZ ABIERTA, UTILICE EL CARTUCHO EN MENOS DE 2 MINUTOS

Recogida de sangre Realización de análisis hematológicos

Tamaño real 
requerido

xx

OE
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M

x

Terminación 
abierta Ningún 

espacio

ESPACIO

Códigos 
coinci-
dentes

No retire la base.
No se ha insertado 

por completo. 
Siga presionando.

Se ha insertado 
por completo.

Polymer Technology Systems, Inc.
7736 Zionsville Road
Indianápolis, IN 46268 EE. UU.
1-317-870-5610

Bolsa del agitador (1)
Usar a temperatura ambiente

IMPORTANTE
Debe utilizarse con cartuchos y monitores 
A1CNow SELFCHECK con el mismo número 
de lote (puede consultarlo a continuación).

No lo utilice tras superar la fecha de caducidad 
(puede verla más abajo).
Para uso diagnóstico in vitro.

Lanceta
Sistema de recogida de 
sangre
Agitador

A1CNow es una marca registrada de Polymer Technology Systems, Inc.

ABRIR AQUÍ

SELFCHECK
SISTEMAS DOMÉSTICOS DE A1C

ABRIR AQUÍ

NO ABRIR
hasta que el agitador esté preparado.

Para garantizar la precisión 
de los resultados, lea las 
instrucciones antes de abrir 
la bolsa.

ABC MuestraIMPORTANTE
Debe utilizarse con cartuchos y monitores 
A1CNow SELFCHECK con el mismo número 
de lote (puede consultarlo a continuación).

No lo utilice tras superar la fecha de caducidad 
(puede verla más abajo).
Para uso diagnóstico in vitro.

SELFCHECK
SISTEMAS DOMÉSTICOS DE A1C

Cartucho

A1CNow es una marca registrada de Polymer Technology Systems, Inc.

Bolsa del cartucho (1)
Una vez abierto, utilícelo en 
menos de 2 minutos.
Usar a temperatura ambiente

Lave as mãos ou limpe com 
álcool e seque antes de testar. 
Retire a tampa. 
Pressione a lanceta no dedo.

Aperte suavemente o dedo 
para obter o sangue adequado.

Toque suavemente com o 
Coletor de sangue sobre a 
gota de sangue.

Certifique-se de que o tubo 
está corretamanete cheio.

TOO LITTLE 
(Insuficiente)
adicione mais 

sangue

JUST RIGHT 
(Quantidade 

certa)

TOO MUCH 
(Demasiado)

limpe o 
excesso

Empurre com força ao torcer 
para inserir totalmente!

NÃO devem existir intervalos 
entre o coletor de sangue e o 
copo misturador.

Depois de agitar, coloque o 
copo misturador na mesma.

"SMPL" significa que está 
pronto para a amostra do 
copo misturador.

Empurre firmemente 
para inserir totalmente!

O cartucho encaixa-se com 
um estalido.

Deixe plano sobre a mesa.

Não manuseie até que a contagem 
decrescente de 5 minutos chegue 
ao fim. O resultado alterna com a 
indicação "QCOK". 

Retire o cartucho e elimine com o copo 
misturador. Guarde o monitor para o 
segundo teste. O monitor apresenta 
"01TL" se existir um teste restante e 
"00TL" se tiver utilizado o último teste.

Registe o seu resultado de A1C no 
Registo de resultados em anexo.

O monitor mostra o resultado 
durante 60 minutos e desliga-se 
automaticamente.

"RUN" é apresentado.

Recolher sangueColocar dedo AGITE durante 
5 segundos e reserve

Inserir cartucho "AGUARDE" que seja 
apresentado "SMPL"

Não manusear. 
Aguarde o resultado.

Introduzie coletor 
de sangue na 
extremidade aberta 
do copo misturador

Verifique a completa 
introdução do coletor 
de sangue no copo 
miturador

Retirar base do 
copo misturador

Pressione o copo mis-
turador no cartucho 
e retire rapidamente 
quando "RUN" for 
apresentado

Abra APENAS a bolsa preto!

1 2 4 5 6 87a 7b3a 3b

Abra a bolsa vermelho DEPOIS da colheita de sangue!
DEPOIS DE ABERTO UTILIZE O CARTUCHO NUM PERÍODO DE 2 MINUTOS

Colheita de sangue Análises sanguíneas

Tamnho real 
necessário

xx

OE
OE

M

x

Abrir 
extremidade Sem 

intervalo

INTERVALO

Código 
do lote

NÃO retirar a base

Não está totalmente 
inserido

Continue a  
empurrar!

Totalmente 
inserido

Polymer Technology Systems, Inc.
7736 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268 USA
1-317-870-5610

A1CNow é uma marca comercial registada da Polymer Technology Systems, Inc.

1 Bolsa do copo misturador
Utilizar à temperatura 
ambiente

IMPORTANTE
Utilize com o Monitor e cartcuho A1CNow 
SELFCHECK do mesmo número de LOTE
(consulte LOTE abaixo).

Não utilize após a Data de validade (ver abaixo).
Para utilização em diagnóstico in vitro.

Lanceta
Coletor de sangue
Copo misturador

RASGAR AQUI

SELF CHECK
SISTEMA DE CONTROLO EM CASA A1C SELF CHECK

SISTEMA DE CONTROLO EM CASA A1C

RASGAR AQUI
NÃO ABRIR
sem que o copo misturador 
esteja preparado.

Para garantir a precisão, 
leia as instruções antes 
de abrir a bolsa.

IMPORTANTE
Utilize com o Monitor e cartcuho 
A1CNow SELFCHECK do mesmo 
número de LOTE (consulte LOTE abaixo).
Não utilize após a Data de validade (ver abaixo).
Para utilização em diagnóstico in vitro.

Cartucho

A1CNow é uma marca comercial registada da Polymer Technology Systems, Inc.

1 Bolsa de cartucho
Depois de aberta, utilize num 
período de 2 minutos.
Utilizar à temperatura ambiente

Tvätta händerna eller rengör 
med sprit och torka innan 
testet utförs. Ta av korken. 
Tryck lansetten mot fingret.

Kläm försiktigt på fingret för 
att få tillräckligt med blod.

För pipetten försiktigt mot 
toppen av bloddroppen.

Försäkra dig om att röret är 
riktigt fullt.

FÖR LITE
tillsätt mer 

blod

KORREKT FÖR MYCKET
torka av 
överflöd

Tryck hårt när du skruvar för 
att sätta i ordentligt!

Det ska INTE FINNAS 
NÅGOT MELLANRUM 
mellan pipett och shakern.

Ställ shakern på bordet efter 
skakning.

“SMPL” betyder klar att ta 
emot prov från shakern.

Tryck fast för att sätta i 
den riktigt!

Kassetten klickar i läge.

Lämna den plant på bordet.

Gör ingenting innan 5 minuter räknats 
ned. Resultatet kommer alternera med 
“QCOK”. 

Ta bort kassetten och släng den 
tillsammans med shakern. Spara 
monitorn för ett andra test. Monitorn 
visar “01TL” om det är ett test kvar 
och “00TL” om du just använt ditt 
sista test. 

Registrera dina A1C-resultat i den 
bifogade resultatloggen. 

Monitorn visar resultat i 60 minuter 
och stängs sedan av automatiskt.

“RUN” syns.

Samla upp blodStick i fingret SKAKA i 5 sekunder och 
ställ åt sidan

För in kassett “WAIT” visas Gör ingenting. Vänta 
på resultat.

För in pipetten i 
shakerns öppna ände

Kontrollera att 
pipetten är helt inne i 
shakern

Ta bort basen från 
shakern

Tryck in shakern i 
kassetten och ta 
snabbt bort när 
“RUN” syns

Öppna ENDAST den svarta påsen!

1 2 4 5 6 87a 7b3a 3b

Öppna den röda påsen EFTER bloduppsamling!
ANVÄND KASSETTEN INOM 2 MINUTER EFTER ÖPPNANDET

Bloduppsamling Testa blod

Mängd blod som 
behövs

xx

OE
OE

M

x

Öppen ände Inget 
mellanrum

MELLANRUM

Matcha 
koder

Ta inte bort basen
Inte helt införd
Fortsätt trycka!

Helt införd
Polymer Technology Systems, Inc.
7736 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268, USA
1-317-870-5610

A1C SYSTEM HEMMA

VIKTIGT
Använd med  A1CNow SELFCHECK 
monitor och kassett med samma 
PARTINUMMER (se PARTI nedan).
Använd inte efter utgångsdatum (se UTG nedan) 
Avsedd för in vitro-diagnostik.

Använd i rumstemperatur

RIV HÄR

1 shakerpåse

P/N 91057 Rev. BA1CNow är ett registrerat varumärke som tillhör Polymer Technology Systems, Inc.

Lansett
Bloduppsamlingsenhet
Shaker

1 kassettpåse
Använd inom 2 minuter 
efter öppnandet.
Använd i rumstemperatur

Läs anvisningarna för att 
säkerställa korrekt 
förfarande innan påsen 
öppnas

RIV HÄR

ÖPPNA INTE
förrän shakern är i ordning.

Kassett
VIKTIGT
Använd med  A1CNow SELFCHECK 
monitor och shaker med samma 
PARTI-nummer (se PARTI nedan).
Använd inte efter utgångsdatum (se UTG nedan). 
Avsedd för in vitro-diagnostik.

A1C SYSTEM HEMMA

A1CNow är ett registrerat varumärke som tillhör Polymer Technology Systems, Inc. P/N 91018 Rev. C


